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G 48/12 Gutachten Wien, 20.9.2012
DCXF
Flachendesinfektion ohne Mechanik — bakterizide und fungizide Wirkung

Nach Prufung der Eignung des Desinfektionsmittels DCXF zur Flachendesinfektion
entsprechend den Arbeitsanweisungen AA-DM-01 (Stand 01.08.2010), AA-DM-02 (Stand
01.08.2010), AA-DM-04 (Stand 01.08.2010), den Standardmethoden der DGHM zur Priifung
chemischer Desinfektionsverfahren (Stand 1. 9. 2001), sowie gemaR dem
Anforderungskatalog fur die Aufnahme von chemischen Desinfektionsverfahren in die
Desinfektionsmittel-Liste der DGHM (Stand 4. 2. 2002), Prifbericht G 48/12 vom 20.9.2012,
geben wir folgende Beurteilung:

1 Ergebnisse der in vitro-Tests

Bei der Bestimmung der bakteriostatischen und levurostatischen Wirksamkeit sowie

geeigneter Inaktivierungssubstanzen (Tabelle 1) erwies sich der Zusatz D (3,0% Tween 80,

0,3% Lezithin, 0,1% Histidin, 0,5% Na-thiosulfat) als geeignet; dieser wurde daher in den
weiteren Versuchen den Nahrmedien sowie den Spuilflissigkeiten zugesetzt (Aufgrund zu

erwartender Hemmprobleme doppelt konzentriert).

Im gualitativen Suspensionsversuch ohne Belastung (Tabelle 2) zeigte die 100 %-ige
Produktpriflésung bereits nach 5 bzw. 15 Minuten gegeniber allen Testkeimen eine
ausreichende Wirksamkeit. Von der 50 %-igen Lésung wurde P. aeruginosa, P. mirabilis und
C. albicans ebenfalls bereits nach 15 Minuten vollstandig inaktiviert, E. hirae erst nach 30

Minuten, S. aureus erst nach der langsten gepriften Einwirkzeit von 60 Minuten.
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E. colikonnte von der 1 %-igen Lésung nach 60 und von der 5 %-igen Lésung bereits nach 30
Minuten vollstandig inaktiviert werden.
P. aeruginosa war resistenter als E. coli und P. mirabilis und wurde daher im quantitativen

Suspensionsversuch mitgetestet.

Im guantitativen Suspensionsversuch mit geringer Belastung (Tabellen 3-A; bis 3-E,) zeigte

die 89 %-ige Produktpruflésung nach 5 Minuten (P. aeruginosa), 15 Minuten (S. aureus, E.
hirae und A. brasiliensis) bzw. 30 Minuten (C. albicans) gegenuber den gepriiften Testkeimen
eine ausreichende Wirksamkeit. Von der 75 %-igen Produktpriflésung wurden die Testkeime
nach 15 Minuten (S. aureus) und 30 Minuten (E. hirae und A. brasiliensis), von der 50 %-igen
Produktpriflésung nach 5 Minuten (P. aeruginosa), 30 Minuten (E. hirae und C. albicans),
sowie 60 Minuten (A. brasiliensis) um die geforderten 5 log Stufen (Bakterien) bzw. 4 log
Stufen (Pilze) reduziert. Aufgrund verstarkter Hemmprobleme wurden die Versuche mit den

héheren Konzentrationen im Membranfiltrationsverfahren geprift.

2 Ergebnisse der Versuche unter praxisnahen Bedingungen

DCXF fuhrte in den Versuchen unter den praxisnahen Bedingungen einer
Flachendesinfektion ohne Mechanik unter geringer Belastung als konzentrierte Lésung
(100 %) bei einzelnen Testkeimen bereits nach 5 Minuten (P. aeruginosa), 15 Minuten (E.
hirae und A. brasiliensis), bzw. 30 Minuten (C. albicans) Einwirkzeit zu den geforderten
Keimzahlreduktionen von 4 log Stufen (Pilze) bzw. 5 log Stufen (Bakterien). Zur geforderten
Keimzahlreduktionen von 5 log Stufen bei S. aureus war allerdings eine Einwirkzeit von 2
Stunden (120 Minuten) notwendig (siehe Tabellen 4-A,-4E).
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3 Anwendungsempfehlung fiir die Flichendesinfektion ohne mechanischer

Einwirkung

Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse bestatigen wir die Wirksamkeit des Produktes DCXF
gegenuber Bakterien und Pilzen (C. albicans und Aspergillus brasiliensis) bei folgender

Einwirkungszeit:

unter geringer Belastung:

konzentriert — 120 Minuten

Dipl.-Ing. Dr. nat. techn. Miranda Suchomel

Dieses Gutachten darf nur vollinhaltlich und nur mit schriftlicher Genehmigung der Gutachter
veroéffentlicht werden.
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